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Garantia y Responsabilidad

La informacién en esta publicacion esta sujeta a cambios sin previo aviso. GAMMA Medizinisch-
wissenschaftliche Fortbildungs-GmbH no ofrece ninguna garantia de ningun tipo. GAMMA se reserva
el derecho expreso de cambiar esta documentacion sin notificar a ninguna otra parte.

GAMMA no puede descartar que a través de un error de sistema, servicio o usuario, se puedan calcular
evaluaciones de forma incorrectas. Por lo tanto, el profesional siempre debe realizar una verificacion
de plausibilidad de los datos y calculos mostrados. Las decisiones finales sobre el tratamiento y la
responsabilidad del paciente siempre recaen en el médico tratante. GAMMA Medizinisch-
wissenschaftliche Fortbildungs-GmbH no asume ninguna responsabilidad.

© 2025 GAMMA Medizinisch -wissenschaftliche Fortbildungs -GmbH

Este documento contiene informacion protegida por derechos de autor. Todos los derechos reservados. Este documento no
puede ser duplicado, reproducido o traducido a otros idiomas, total o parcialmente, sin el permiso expreso por escrito de GAMMA
Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungs-GmbH.

®, E Marca registrada :

Axiograph y SAM son marcas registradas de la empresa SAM Prazisionstechnik GmbH, Alemania. Microsoft y Windows son
marcas comerciales de la compafia Microsoft Corporation, EE. UU. Artex es una marca registrada de la compafiia
AmannGirrbach GmbH, Alemania. Denar, Hanau y Whip Mix son marcas comerciales de la compafiia Whip Mix Corporation, EE.
UU. KaVo es una marca registrada de la compafiia KaVo Kaltenbach & Voith GmbH & Co, Alemania. Panadent es una marca
registrada de la compafiia Panadent, EE. UU. GAMMA, GAMMA Dental Software, CADIAX y CADIAS son marcas comerciales
de la compafila GAMMA Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungs-GmbH, Austria. Stratos es una marca registrada de la
compafiia lvoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

Todos los productos y nombres de productos mencionados en este manual son nombres de marcas de las respectivas compaiiias.
La ausencia de los simbolos ® o E no implica que el nombre sea una marca no protegida.
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1 Introduccion

Gracias por depositar su confianza en nosotros al comprar el software dental GAMMA. Ha adquirido
un software médico innovador basado en nuestra experiencia de mas de 25 afios en la industria dental.
En las siguientes paginas, nos gustaria ayudarlo a familiarizarse con el software y sus médulos.

1.1 Explicacion de los simbolos utilizados

Los siguientes simbolos se utilizan en el producto y / o en las instrucciones de funcionamiento:

Ndmero de teléfono

Ndmero de fax

Direccion de correo electrénico

Direccion de Internet

Fabricante

Fecha de fabricaciéon

i XA

1.2 Uso previsto

El Software Dental GAMMA ha sido disefiado como una herramienta de planificaciéon y documentacion
dental. Su foco de aplicacién se basa en la documentacion de casos, el procesamiento de imagenes,
asi como el monitoreo del tratamiento y la evaluacion de datos. El software organiza la verificacion, el
analisis y la administracién de sus datos en una forma presentable en todo momento, por lo tanto lo
ayuda a mostrar los casos de pacientes de manera efectiva al paciente, a sus colegas e incluso como
parte de publicaciones cientificas o su presencia en Internet.

Con el Software Dental GAMMA , usted puede registrar el movimiento de las articulaciones
temporomandibulares, calcular la configuracion del articulador, administrar la informacion del paciente,
crear trazos de imagenes de rayos X y mucho mas. Ademas, permite el almacenamiento integrado, la
organizacion y la gestion de todos los datos comunes y formatos de archivo que pueden surgir en un
consultorio dental moderno. Por lo tanto, un solo archivo de paciente puede contener varios objetos
como configuraciones de articulador, andlisis de cefalometria, hojas de célculo de Microsoft Excel,
trazos de movimiento de condilos, imagenes y mucho mas.El software esta destinado a ser utilizado
por dentistas y técnicos dentales.
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1.3 Sobre este manual

Los autores de este manual del usuario asumen que el lector tiene un conocimiento basico en los
campos de la condilografia, que trabaja con un arco facial y transfiere la relacién craneal a un
articulador.

Ademas, se requiere un conocimiento basico del sistema operativo Microsoft Windows. Debe estar
familiarizado con la interfaz de usuario y otros elementos operativos de los programas de Windows.
Este manual no sustituye la educacion bésica sobre el uso del sistema operativo Windows. Si tiene
poco o ningun conocimiento de Windows, le recomendamos que primero se familiarice con el sistema.
Esto harad que sea mucho mas facil trabajar con el software dental GAMMA.

Dentro de las descripciones de este manual, se supone que el lector ha activado su software con una
licencia que permite el uso de todos los médulos del software dental GAMMA (edicion "AM"). Por lo
tanto, puede suceder que este manual describa funciones que no estan disponibles con su licencia
(consulte la seccién "Comparar ediciones").

1.4 Simbolos y notaciones.

Se prestara especial atencién a los aspectos importantes utilizando los siguientes simbolos:

@ Atencion Posibles fuentes de error, o el peligro de un posible error operacional.

@ Informacion Informacién especialmente importante sobre el tema que se describe.

o Tip Consejos y trucos Utiles.

Los siguientes simbolos y notaciones se utilizaran en este manual del usuario para describir ciertos
comandos e instrucciones para operar el software:

1 Las designaciones de las teclas se escribiran en letra cursiva. Para combinaciones de teclas, los
especificadores de teclas individuales se elazaran con signos mas (+). Por ejemplo, Ctrl + D significa:
mantenga presionada la tecla Ctrl en su teclado y presione simultaneamente la tecla D.

1 Los nombres de los elementos del menu en el software se escribirdn en letra cursiva. Si varios
elementos del menu deben seleccionarse en sucesion, se enlazaran con flechas. Por ejemplo,
Archivo Y Cerrar significa: Primero, haga cl.i
luego haga clic en el elemento de menu Cerrar en el menu abierto.

La primera aparicién de Términos especiales que se pueden usar en descripciones posteriores se
resaltan en negrita y en cursiva.

1.5 Terminologia de la interfaz de usuario

Todas las aplicaciones del software dental GAMMA utilizan un disefio de interfaz de usuario que consta
de las siguientes partes:

1 El area de trabajo es el area de la aplicacion que
muestra los datos reales del paciente y por lo tanto,
recibird la mayor atencion e interaccion.

13
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9 La estructura jerarquica del menu de la Barra de
mends en el borde superior de la ventana
proporciona acceso a muchas de las funcionalidades
de la aplicacion. La configuracion de la mayoria de las
aplicaciones generales que son independientes de
los datos reales del paciente se pueden configurar
aqui.

9 La barra de herramientas que se encuentra debajo
de la barra de menu proporciona iconos para acceder
rapidamente a las funciones mas utilizadas. La
disponibilidad de estos iconos puede depender del
estado real y del contexto de trabajo de la aplicacion.

9 La barra de estado en el borde inferior de la ventana
muestra informacién contextual sobre el estado real
de la aplicacién, asi como informacién sobre el
progreso en el caso de tareas de larga ejecucion.

1.6 Compare ediciones

El software dental GAMMA esta disponible en varias ediciones con diferentes conjuntos de
caracteristicas. Dependiendo de su codigo de licencia, algunas de las funciones descritas en este
manual podrian no estar disponibles en su software. POngase en contacto con GAMMA o con su
distribuidor local si tiene alguna pregunta sobre el precio de las ediciones individuales y las
posibilidades de actualizacion.

La siguiente tabla muestra qué modulos de software estan incluidos en las diferentes ediciones de
Software Dental GAMMA. También puede encontrar una breve descripcion de los mddulos individuales
a continuacion.

Edicion
Modulos de Software i
Viewer S C CWwW LAB AM
Gestion de datos del paciente v v v v v v
CADIAX (Condilografia )
Grabacién de condilografias con dispositivos
compactos CADIAX. X X v v X v

14
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Grabacidn de condilografias con CADIAX 4y

CADIAX diagnéstico x x x x x v
Digitalizaciéon de grabaciones analdgicas de
condilografia x x v v v v
Medicion de las coordenadas de los vértices
cuspideos para el encerado x x v v v
Andlisis de grabaciones condilograficas J x J 4 J J
CADIAS (Cefalometria)
Creacion de trazados cefalométricos x "4 x "4

Analisis cefalométrico y planificacion del
tratamiento

CADIAS 3D (Anélisis de oclusion en 3D)

2 S
2 S
2 S

|3rgporta0|on de modelos dentales escaneados en ” x *® % 7 ,/

Analisis de modelos dentales escaneados en 3D 4 ® x x « V4

Los iconos utilizados en la tabla anterior deben interpretarse de la siguiente manera:
« Mddulo incluido.
% Modulo no incluido.

Gestion de datos del paciente

Incluye las aplicaciones de gestién de datos del paciente: !
Navegador de documentos GAMMA y GDSW clésico.
Consulte los capitulos "Navegador de documentos
GAMMA" y "GDSW clasico", respectivamente, para
obtener mas informacién.

Grabacion de condilografias co n dispositivos compactos CADIAX

Permite la grabacién de movimientos de la articulacién
temporomandibular utilizando los dispositivos CADIAX
compacto 2 o CADIAX 4 con el conjunto de sensores
"compacto”. Los movimientos registrados se pueden
transferir al médulo de andlisis condilografico para un
andlisis detallado y el célculo de los ajustes del
articulador. Consulte el capitulo "Grabadora CADIAX
compacto 2" para obtener mas informacion.

15
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Grabacion de condilografias con  CADIAX 4 y CADIAX diagnéstico

Permite la grabacién de movimientos de la articulacién §

temporomandibular utilizando los dispositivos CADIAX 4
con el set sensores "diagnosticos" o el CADIAX
diagnéstico. Los movimientos registrados se pueden
transferir al médulo de analisis condilografico para un
andlisis detallado y el calculo de los ajustes del
articulador. Consulte el capitulo "Grabadora CADIAX"
para obtener mas informacion.

Digitalizacion de grabacio nes analdgicas de condilografia

~

Proporciona una méascara de entrada para ingresar las :. ..

rdd

coordenadas o los angulos que se midieron durante los [=== -

trazos de la condilografia analégica. Los movimientos | e =9
digitalizados se pueden usar para calcular los ajustes del | j
articulador en el modulo de andlisis condilografico. | =2 = ]

Consulte el capitulo "Editor de curvas numeéricas" para |z "~ ernm

obtener mas informacién. i h . e

Medicién de coordenadas de los vértices  cuspideos para encerado

Proporciona una mascara de entrada para ingresar las
coordenadas X /Y / Z medidas en los vértices cuspideos [=
en los modelos dentales. Estas coordenadas pueden = %
transferirse al moédulo de analisis condilografico para | = o
calcular los angulos de guia funcionales y otros valores ?
necesarios para un procedimiento de encerado. Consulte |
el capitulo "Editor de vértices cuspideos” para obtener |:
mas informacion. |

Examination
wasn0te
~J

Analisis de grabaciones condilograficas

Agrega las grabaciones condilograficas realizadas en los
otros médulos y proporciona varios modos de
visualizacion para diagnosticar disfunciones de Ila
articulacion temporomandibular. También permite el
céalculo de los ajustes del articulador en funcion de los
movimientos registrados y la impresion de informes de
diagnéstico. Consulte el capitulo "Analizador CADIAX"
para obtener mas informacion.

15500

w00

X st

[Forelp press .
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Creacion de trazos cefalométricos

Permite la creacién de trazos cefalométricos mediante la
digitalizacién de puntos y contornos anatémicos en varios
tipos de imagenes radiograficas. Estos trazos se pueden
transferir al médulo de andlisis cefalométrico. Consulte el
capitulo "Digitalizador CADIAS" para mas informacion.

tionsFelp

QOB E 000 %% |8 | reiomwinckmst 00

Date: 1501015

B!

AL st ) Osmt

R R L LR L L]
B P P

Andlisis cefalométrico y planificacion del tratamiento

Permite el andlisis detallado de los trazos de rayos X, que

consiste en mediciones anatomicas, evaluacion de |-

relaciones cefalométricas y planificacion de tratamientos. |
Consulte el capitulo "Analizador de CADIAS" para |
obtener mas informacion.

Importacién de modelos dentales escaneados en 3D.

Amplia el navegador de documentos GAMMA con una ..

utilidad para importar y preprocesar escaneos 3D de
modelos dentales. Estos pueden almacenarse junto con
otros datos en el archivo del paciente y analizarse en el
mdodulo de analisis 3D. Consulte el capitulo "Datos 3D de
CADIAS" para obtener mas informacion.

Andlisis de modelos dentales escaneados en 3D

Permite el sofisticado analisis oclusal de modelos
dentales escaneados en 3D en combinacién con los |-
movimientos condilograficos registrados en el paciente.
Por favor, consulte el capitulo "CADIAS 3D" para mas
informacion.

263650 rangier
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2 Primer uso

2.1 Requisitos del sistema

Se requiere una computadora para utilizar el software dental GAMMA. Los siguientes requisitos
minimos aplican a todos los moédulos de software, incluidos CADIAX y CADIAS:

Sistema operativo Windows 10 versione 22H2 (64-bit) o Windows 11 versione 24H2 (64-hit)

Procesador Procesador multiniicleo de gama media basado en x64
(Intel Core i5, AMD Ryzen 5 o similar)

Memoria principal 4 GB RAM

Pantalla Resolucién 720p con profundidad de color de 8 bits

Los siguientes requisitos minimos adicionales aplican para el mddulo de software CADIAS 3D:

Memoria principal 8 GB RAM

Tarjeta gréafica Tarjeta grafica de gama media con compatibilidad con DirectX 11.1y 2 GB de
memoria gréfica (Nvidia GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 o similar)

Pantalla Resolucién 1080p con profundidad de color de 8 bits

2.2 Instalacion del software

Siga los pasos a continuacion para instalar el software dental GAMMA. Si existe una version anterior
del software dental GAMMA en su computadora, la rutina de instalacion llevard a cabo una
actualizacién, que conservara la configuracion personal existente.

trabajo que acceden al mismo servidor para compartir archivos, puede configurar el software
para que use un directorio en ese servidor para almacenar los archivos del paciente. No es
necesario instalar el software en el propio servidor.

El procedimiento de actualizacién no afectard de ninguna manera los archivos de pacientes
existentes. Sin embargo, recomendamos hacer una copia de seguridad de los datos de su
paciente antes de realizar una actualizacion. Puede identificar facilmente los archivos del
paciente para realizar copias de seguridad por sus extensiones de archivo * .fgw (GDSW
classic) y * .gdb (GAMMA Document Browser). El directorio de la base de datos donde se
encuentran estos archivos se indica en la aplicacién correspondiente.

0 Si esta instalando el software dental GAMMA en un entorno de red con varias estaciones de

No apague su computadora mientras instala o actualiza. Si esta utilizando una notebook, asegurese
de que la computadora no se quede sin energia durante la actualizacion o el procedimiento de
instalacion.

Ademas, asegurese de tener su cédigo de licencia disponible al iniciar la rutina de instalacion. Puede
encontrar este cédigo en su carta de licencia que recibi6 de GAMMA.

Coloque el CD-ROM en la unidad 6ptica de su computadora. Después de un corto tiempo, la rutina de
instalacion deberia comenzar automaticamente. Si este no es el caso, también puede iniciar la
instalacién ejecutando el archivo setup.exe que encontrara en el disco. Si recibié una copia digital de
la configuracién, simplemente ejecute ese archivo para iniciar la instalacion.

Después de iniciar la instalacién, se le pedira que Gamma Dental Software - InstallShield Wizard
eSpGlelque el |d|oma preferldo del SOftWare Puede Se\ectiﬁeIanguagefnrﬂneinstallaﬁnnfrnmihechniceshelnw.
cambiar esta configuracion en cualquier momento AT

después de la instalacion (consulte el capitulo "Cambio

. " English (United States) w
de idioma").

Cancel
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En el siguiente cuadro de didlogo, haga clic en Siguiente
para continuar con el procedimiento de instalacion.

Lea atentamente las condiciones del contrato de
licencia. Si acepta sus términos, seleccione la opcién
apropiada y continte haciendo clic en Siguiente.

Ingrese su informacién de usuario y su cédigo de
licencia en los campos correspondientes y haga clic en
Siguiente para continuar. Encontrara el cddigo de
licencia en la carta de licencia adjunta o en su recibo de
entrega.

La informacién de usuario introducida aqui se utilizara
en las impresiones creadas por el software y se puede
cambiar mas adelante (consulte el capitulo "Cémo
cambiar la informacién del usuario").

Posteriormente, seleccione la version de arquitectura a
instalar, que puede ser de 32 bits 0 de 64 bits.

Si planea usar el modulo CADIAS 3D, es necesario
instalar la versién de 64 bits para un rendimiento 6ptimo.
Esto, a su vez, requerira que el software se instale en
un sistema operativo de 64 bits.

Gamma Dental Software 8.

GAMMA
OENTAL

Setup (v5.43.0.0218)

Welcome to the Installshield Wizard for Gamma
Dental Software 8.1.0 Release Version!

The InstalliShield Wizard will install Gamma Dental
Software on your computer. To continue, dick Next.

< Back Cancel

Gamma Dental Software 8.2.3 Setup (v5.43.0.0218)

GAMMA
DENTAL

License Agreement
Please read the following license agreement carefully.

End-user license agreement for GAMMA software ~

This end-user license agreement ("license agreement”) is a legal
agreement between you (either an individual or a single entity) and
GAMMA Medizinisch-Wissenschaftliche Fortbildungs-GmbH.
("GAMMA") for the software that accompanies this license agreement,
which includes associated media ("software”).

"You agree to be bound by the terms of this license agreement by

installing, copying. or using the software. If you do not agree, do not v
(@1 accept the terms of the license agreement: Prit,
()1 do not accept the terms of the license agreement

Gamma Dental Software 8.2.3 Setup (v5.43.0.0218)

Customer Information

GAMMA
DENTAL

Please enter your information.

Flease enter your name, the name of the company ar office for which you work and the
product license code.

User Name:

[m |

Company | Office name:

[canma |

License Code:

< Back. Cancel

Gamma Dental Software 8.

Setup (v5.43.0.0218)

GAMMA
DENTAL

Build Version
Select the build version to install

() 32-bit version

This version can be used on both 32-bit and 64-bit operating systems.
Memary-intensive parts of the software (e.g. CADIAS® 3D) might be limited in
functionality and/or performance.

(®) 64-bit varsion (requires 64-bit operating system)

This version can only be used on a 64-bit operating system. It provides improved
performance due to a better usage of the system's resources.

< Back. Cancel
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En el siguiente paso, se le preguntara en qué directorio
se copiaran los archivos del programa. Recomendamos
utilizar la configuraciéon predeterminada. De nuevo,
haga clic en Siguiente para continuar

Por ultimo, especifique el directorio en el que el software
debe almacenar los archivos del paciente. Este
directorio puede estar en una unidad de red si desea
que se pueda acceder a sus datos desde varias
estaciones de trabajo.

Los preparativos de la instalacién del software estan
ahora completos. Para comenzar a copiar los archivos
de programa, haga clic en Instalar.

La rutina de instalaciébn ahora copiara los datos
necesarios en su computadora. Esto puede tardar
varios minutos.

Gamma Dental Software 8.2.3 Setup (v5.43.0.0218)

Choose Destination Location
Select folder where setup will install files. EEF{HE

Setup will install Gamma Dental Software in the following folder.

To instal to this folder, dick Next. To install to a different folder, dick Browse and select
another folder.

Destination Folder

C:\Program Files\GDSW Browse...

Gamma Dental Software 8.2.3 Setup (v5.43.0.0218)

Data storage EHMHH

Select the storage location for your data.
DENTAL

‘Your patient data will be stored in the directory specified below. We recommend regularly
creating backups by copying the content of that directory to an external storage medium.

Patient data drectory

C:\sers\Public\Documents\GD5W\Data Browse...

Gamma Dental Software 8.2.3 Setup (v5.43.0.0218)

Start Copying Files
Review settings before copying files. EEF{HE

Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or
change any settings, dick 'Back'. If you are satisfied with the settings, dick 'Install to begin
copying files.

Current Settings:
Software Name Gamma Dental Software
Software Version 823
Build Type Release Version
Build Version 64-hit
User Name T™H
Company/Office Name GAMMA
Installation path C:\Program Files\GDSW
Data files C:\Users\Public\Documents\GDSW \Data

Gamma Dental Software 8.2.3 Setup (v5.43.0.0218)

Setup Status EHHMH
OENTAL

The InstallShield Wizard is installing Gamma Dental Software

Installing
C:\Program Files\GDSW\2-punkt2. gpm

Cancel
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La instalacion del software ha finalizado. Al seleccionar |SlESEEEEEEEETIEERED)
la opcion correspondiente, puede iniciar el Explorador
de documentos GAMMA o el GDSW clasico para
continuar con el procedimiento de activacion.

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfully installed Gamma
Dental Software. Click Finish to exit the wizard.

Create application icon on the Desktop

GAMMA Dental Software has to be activated before first use.
Bl Start GDSW dassic or GAMMA Document Browser to proceed with
o activation.

(®) Start GAMMA Document Browser
() Start GDSW dassic
(O Mot now

2.3 Inicio y activacion de el software.

Usted puede iniciar el navegador de documentos GAMMA o GDSW clasico a través del menu de inicio
de Windows (Todos los programasY Ga mma Dent al Y Navegador de)
mediante el enlace correspondiente en el escritorio:

0
., B
B (i

recomendamos que actualice tanto su sistema operativo como su software de virtualizacién a
la dltima version antes de activarlo. De lo contrario, la activacion del software podria no ser
posible.

@Si planea usar el software en un entorno virtual (por ejemplo, Parallels Desktop), le

Tenga en cuenta que una actualizacion de su software de virtualizacién, una vez que se instale
el software dental GAMMA, puede hacer que se modifique la informacion del hardware que se
utiliza para activar el software, lo que hara que su activacion no sea valida. GAMMA no asume
ninguna responsabilidad por la validez de los cddigos de licencia que se pierden de esta
manera. Ademas, el uso del software en un entorno virtual puede causar un bajo rendimiento
o incluso la pérdida de ciertas funcionalidades.

Por estas razones, desactive todas las funcionalidades de actualizacién automatica de su
software de virtualizacion y considere utilizar un entorno nativo (Boot Camp en los sistemas
Apple Mac).

AI |n|C|ar el Software por prlmera VeZ, se mostraré el GAMMA Dental Software® for Windows (64 bit) Activation
CuadI’O de dlé|OgO de aCtlvaCIén @ online activation (recommended if an Internet connection is available) Change License

O offline activation
Si esta instalando el software dental GAMMA en una | oo

computadora con conexion a Internet, Simplemente dejJ& | e oo coms iy cosiorto oo v oo ot
seleccionada la Activacion en linea y haga clic en el boton .
Activar. No se requieren mas pasos en este caso e
inmediatamente puede comenzar a usar el software.

Enter the Confirmation Code you got from GAMMA Dental here

Si la computadora no tiene conexion a Internet, KL

seleccione Activacion sin conexion. Envie el cédigo de e e e e )
activacion que se muestra a GAMMA por correo, fax o |

visite el sitio web de activacion en otra computadora para \ T LTI X T
activar su software. : ol

E-mail. Print. Save Export.

Enter the Confirmation Code you got from GAMMA Dental here:

|| mport

Para evitar errores causados al escribir los codigos a mano, el sistema proporciona funciones
de exportacion e importacion.
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Si prefiere transmitir su codigo de activacién a través de Software Acthaton
la pagina de inicio de GAMMA, inicie su navegador web S o
y visite: "
http://activation.gammadental.com/
Ingrese su numero de cliente y el cddigo de activacion y ES - =
haga clic en Activar. Puede encontrar su nimero de T
i i . .
cliente en la carta de licencia. s ————
(mmm:‘--_ g mes v Sy
e
Ingrese el codigo de confirmacion resultante que vera en |EEEEEEEEE e naon
el S|t|0 Web en el CuadrO de dIé.lOgO de aCt'VaC'én AI hacer (O online activation (recommended if an Intemet connection is available)

@ Offline activation

clic en Activar, la activacion ahora también se completa | |
en un sistema sin conexion a Internet. \ : -

Send the Activation Code to GAMMA Dental by e-mail or fax, or enter the code on our web site:
htm|

[Email | [ e, | [ sve. | [ Bmor. |

Enter the Confirmation Code you got from GAMMA Dental here:

\ || . |

Tras la activacion exitosa, el software estd listo para
funcionar.

el codigo de licencia, consulte los capitulos "Visualizacion de la informacion de licencia" y

0 Para obtener instrucciones sobre como mostrar la informacion de licencia activa y para cambiar
"Cambio del cédigo de licencia", respectivamente.
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3 Inicio rapido
3.1 Registro de movimientos mandibulares con CADIAX
compacto2

Siga los pasos a continuacion para registrar las curvas de condilografia con su dispositivo CADIAX
compacto 2 y mostrar un analisis CADIAX.

1. Conecte el dispositvo CADIAX a su
computadora.

2. Inicie el navegador de documentos GAMMA y
cree un nuevo archivo de paciente a través del
menG Ar c hi \Paci¥nte nuevo.

3. Ingrese la informacion personal del paciente y
haga clic en Aceptar .

4. Inicie el software de grabacion a través del mend FT5E

Ot | Schems _Secton _ dnais Cotect

< o AW @ P e 8 e "‘am;“; .lminmm fpu Ll
Dat o €% Grabadora CADIAX compacto 2. = —
Patient ' prticulasion Mn::l ———— Toothstatus
E' 2.2 ’,’ ?’? ? ?
7 7 v W) W
i r s £
i
g |
x
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5. Realice las grabaciones, guarde los datos y
cierre el software.

Ready Connecteto CADIAX® 4 SN: GA.0001

Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo CADIAX para obtener instrucciones
detalladas sobre cémo realizar grabaciones de condilografias.

6. Elnavegador de documentos GAMMA mostrara
autométicamente varios gréficos de vista previa |- ;
de las curvas grabadas. e

X PATO I mHARSN S BERNE o ersine

Usted puede hacer doble clic en cualquiera de =
las areas de datos para iniciar el analizador e
CADIAX y analizar las curvas en detalle. N =

Examination
201402-10

Para obtener mas informacién sobre el analisis de las grabaciones de condilografia con el
analizador CADIAX, consulte el capitulo "Analizador CADIAX".

3.2 Registro de movimientos mandibulares con el CADIAX
diagnostico o CADIAX 4

Siga los pasos a continuacién para registrar las curvas de condilografia con su dispositivo de CADIAX
diagndstico o CADIAX 4 y mostrar un analisis CADIAX.

1. Conecte el dispositvo CADIAX a su
computadora.
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Inicie el navegador de documentos GAMMA y
cree un nuevo archivo de paciente a través del
me n ¥ Ar c [JPagiente Yuevo.

Ingrese la informacion personal del paciente y
haga clic en Aceptar .

Inicie el software de grabacion a través del mend
Dat o % Grabadora CADIAX.

Realice las grabaciones, guarde los datos y
cierre el software.

BE Comet Gomma Deesl Sotawe D Cule
Bacere atr
Erequest Pes

i aners

[&
e ans osows by

B B B Dew | Qrie | Schems fechon b Colechon ol Dot B Windews  biep -ex
B P P S| & spsent v BADS S wHeSOd BERME S Tmpne
[ x
[ e B s Tost. Patient, 1
|8 Bomuimire dindats

e (H ——

Forbelp, press 1 Connected to CADIAY® 4 SN: C400001

1

Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo CADIAX para obtener instrucciones
detalladas sobre como realizar grabaciones de condilografia.
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El navegador de documentos GAMMA mostrara
automaticamente varios graficos de vista previa
de las curvas grabadas.

Usted puede hacer doble clic en cualquiera de
las areas de datos para iniciar el analizador
CADIAX y analizar las curvas en detalle.

anabn Col

secton
Rt 0 I 3

0esgn b Wndows  belp
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Para obtener mas informacién sobre el andlisis de las grabaciones de condilografia con el
analizador CADIAX, consulte el capitulo "Analizador CADIAX".

3.3

Creacion de un trazado de radiografia lateral de craneo

Siga los pasos a continuacidn para digitalizar una imagen de radiografia lateral de craneo y mostrar un
andlisis de CADIAS.

1.

2.

3.

Inicie el navegador de documentos GAMMA y

cree un nuevo archivo de paciente a través del
ment Ar ¢ hi \@aci¥nte nuevo.

Inicie el asistente de imagen a través del menu
Dat o <ff A¥istente de imagen para importar
la imagen de rayos X.

Ingrese la informacion personal del paciente y . ..
haga clic en Aceptar . ;

Mindows  bey

can Bdgn Windews  belp
A4 E® dmHeeQd BEAMGE sowme Tempe

-

Modets
3 Dental Arch

B ??

Toothstatus 1

Test, Patient, 1 ©
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6.

Elija desde Archivo y seleccione el archivo de
imagen para importar. Luego, asigne el tipo de
imagen Definiciones del sistema \ radiografia
\ cefalometria lateral y haga clic en Aceptar.

Inicie el software del digitalizador a través del
ment Dat o &ECADIAS radiografia lateral de
craneo y elija Nuevo en el cuadro de didlogo que
aparece.

Digitalice los puntos y contornos necesarios,
guarde los datos y cierre el software.

El navegador de documentos GAMMA mostrara
autométicamente una vista previa de los trazos
y del andalisis numeérico.

Puede hacer doble clic en cualquiera de las
areas de datos para iniciar el analizador
CADIAS y analizar los trazos en detalle.
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Para obtener mas informacién sobre el analisis de los trazos cefalométricos con el analizador
CADIAS, consulte el capitulo "Analizador CADIAS".
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4 Navegador de documentos GAMMA

El navegador de documentos GAMMA es una herramienta de planificacion y documentacion dental de
vanguardia. Es compatible con la adquisicién, el andlisis y la administracién de todo tipo de datos de
diagndstico funcional y documentos relacionados que se acumulan en una practica dental moderna o
en un laboratorio.

El navegador de documentos GAMMA porciona un extenso conjunto de herramientas para la
visualizacion y presentacion de diversos tipos de informacion. Incluso datos tan heterogéneos como
por ejemplo, iméagenes, registros condilograficos, documentos de Microsoft Office y configuraciones de
articulador. Tambien pueden crearse hojas de diagnéstico, organizarse e integrarse en los archivos de
casos de pacientes.

El software en si mismo representa una herramienta valiosa que incluso se puede ejecutar como un
sistema de administracion de pacientes independiente para consultorios odontologicos. Ademas de
todas las caracteristicas novedosas, navegador de documentos GAMMA proporciona, por supuesto,
la condilografia CADIAX completa y la funcionalidad de cefalometria CADIAS conocida por el GDSW
clasico (consulte los capitulos "CADIAX" y "CADIAS", respectivamente).

% GAMMA Document Browser - [Patient file — Test, Patient 2, 1980-01-31]

B File Edit View Data Schema Section Analysiscollection Cell design Extras  Windows Help -8 x
ad” N AGERECNE = =] @ H 15% - Qe 7 emge s HERENV Schema template: .
Workspace  Presentation Cell Design Raw Data _E_J
Test, Patient 2, 1980-01-31 &
i
CADIAS CADIAX -
X-Ray Analysis CADIAX Curves Axis Movement Time E
& :
: rl'] M
T ' -
= Q L
c = FessEe
-3 vt W, @
~
foo

EL Navegador de documentos GAMMA es el sucesor del médulo GDSW clasico cuando se
trata de la gestion de pacientes en el software dental GAMMA. El navegador de documentos
GAMMA proporciona funciones que exceden con creces las capacidades de GDSW clésico, a
la vez que mantiene sus datos en una forma claramente estructurada y lista para la
presentacion en cualquier momento.

Al instalar el software dental GAMMA, se instalan simultaneamente GDSW clasico y el
navegador de documentos GAMMA . Las dos aplicaciones son completamente independientes
y utilizan diferentes bases de datos de pacientes. Para pasar de GDSW clasico a el Navegador
de documentos GAMMA, esta Ultima aplicacion proporciona una funcién de conversion que le
permite convertir los archivos de pacientes al nuevo formato mientras deja los archivos de

pacientes existentes sin cambios (consulte el capitulo "Conversion de datos de GDSW
clasico").
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4.1

Puede iniciar el navegador de documentos GAMMA a
través del menu de inicio de Windows (Todos los
programas Y Gamma D davegador
de documentos ) o mediante el acceso directo en el
escritorio:

W

Iniciando la aplicacion

4.2 Interfaz de usuario

La interfaz de usuario de el Navegador de documentos GAMMA consta de las siguientes cuatro vistas:

1 La vista area de trabajo que muestra los datos del
paciente ordenados estructuralmente por examen y

tipo de datos. Consulte el capitulo "La vista area de
trabajo".

1 La vista de Presentacién que muestra las celdas de
forma secuencial y permite que la informacion se

prepare para las presentaciones. Ver capitulo "vista
de presentacion".

L EERLY .n&
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-
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Test, Patient 2, 1980-01:31

*3

0180212

9 La vista Disefio de celda que le permite personalizar
el disefio y la apariencia de celdas individuales.
Consulte el capitulo "vista Disefio de celda".

Test, Patient 2
1980-01-31
| - O

\

\

}

BCoo
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1 La vista de datos sin procesar que enumera todos & e

los datos contenidos en la base de datos del paciente -E-Ef-":‘:wr:"’ e
independientemente del disefio definido en las otras F —?‘ F’_— ﬁ E jT E ff "_ﬁl—“]
vistas. Ver capitulo "vista de datos sin procesar".
e s | e | e A |
| | | ]
EREE | EE|ER|EE
g i, || quin s | g iy [ )
el
(& P
B 6=

4.3 Gestionar archivos de pacientes

El navegador de documentos GAMMA almacena la informacion de cada paciente en un archivo *.gdb
individual en su computadora. El directorio predeterminado donde se pueden encontrar estos archivos
es el siguiente:C: \ Users \ Public \ Documents \ GDSW \ Data \.

Usted puede cambiar este directorio mientras instala el software o mas adelante (consulte el capitulo
"Cambio de la ruta de la base de datos").

gue puede utilizar para conocer y experimentar con el software. Estos archivos de "Paciente
de prueba" se copian automaticamente en el directorio de la base de datos durante la
instalacién y se pueden eliminar de forma segura si es necesario.

0 El navegador de documentos GAMMA viene con varios archivos de paciente listos para usar

43.1 Creando un nuevo archivo de paciente

Puede crear un nuevo archivo de paciente en cualquier
momento a través del mena Ar c h i '[loPaciénte
nuevo.

Se mostrara un formulario de entrada, en el que puede
ingresar los datos basicos del paciente (consulte el
capitulo "Cémo ingresar la informacioén del paciente").
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4.3.2

Al crear un nuevo archivo de paciente, puede ingresar
la informacion personal del paciente asi como
informacion especifica de la practica para identificar y
categorizar el caso del paciente.
Presiona el boton Aceptar para continuar.

Introduccion de informacion del paciente

He b Wodows Hey
* B e

®

cefalométricos en el médulo CADIAS.

Todas las entradas de informacién del paciente son opcionales. Sin embargo, se recomienda
ingresar al menos el nombre, apellido y fecha de nacimiento del paciente. Esta informacién se
utiliza para identificar al paciente en la base de datos y la fecha de nacimiento también se utiliza
para determinar los valores de las normas dependientes de la edad para los andlisis

Después de confirmar sus entradas presionando
Aceptar, se le presentara el Area de trabajo sin ningdn
dato. Para obtener informacion sobre como importar
imagenes, crear grabaciones de condilografia CADIAX
y digitalizar puntos anatébmicos en una imagen
radiografica, consulte el capitulo "Insertar datos".

Una vez que guarde el archivo del paciente por primera
vez, la aplicacién creard un archivo * .gdb respectivo en
su directorio de base de datos.

Para modificar datos especificos del paciente mas
adelante, puede volver a abrir la entrada de datos del
paciente a tr av ®sdHdiaddatoseal
paciente.
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4.3.3 Apertura de archivos de pacientes

Puede abrir los archivos de pacientes existentes en
cualquier momento a través del mena Archivo Y & Abrir
paciente.

Alternativamente, puede seleccionar el archivo de
paciente para abrir desde una lista completa y filtrable
que puede mostrar e IListamoe
pacientes. De forma predeterminada, la lista muestra
todos los archivos de pacientes en la base de datos.

Cuando se abren varios archivos de pacientes, puede
alternar entre ellos a través del ment de Windows.

He Lams Wodows Hey

recientemente y con mayor frecuencia. Puede volver a abrir esos archivos rapidamente a través

0 El navegador de documentos GAMMA recuerda los archivos de pacientes que se usaron mas
del men¥% Archivo Y Pacientes

r eci en tpectvanmenté\

434 Cambiando la ruta de la base de datos

Puede cambiar este directorio a través del menu Extras
Y Op c i,emebragistro Bases de datos. Esto puede
ser util si desea colocar los archivos en un
almacenamiento de red al que se pueda acceder desde
varias estaciones de trabajo.

Para copiar archivos dentro o fuera de su directorio de
base de datos, puede abrir esa carpeta réapidamente a
través delmend Ar chi vo Y Abrir d
datos.
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configurarse para almacenar datos de pacientes en una base de datos de un servidor SQL.
Debido a la mayor complejidad, esto solo se recomienda para bases de datos de pacientes
extremadamente grandes que constan de varios cientos a miles de archivos de pacientes,
donde se requiere el maximo rendimiento. Péngase en contacto con GAMMA para obtener las
instrucciones para configurar correctamente el servidor SQL.

O En lugar de trabajar basado en archivos, el navegador de documentos GAMMA también puede

435 Conversion de datos del GDSW clasico .

Para facilitar la transicion de GDSW clésico a el navegador de documentos GAMMA , este Ultimo
proporciona una funcién para convertir su base de datos de pacientes existente. Esta conversion
transfiere todos los datos registrados al nuevo formato de archivo. Sin embargo, no afecta a los
archivos originales, que aln podra editar en GDSW clasico.

Inicie el navegador de documentos GAMMA y abra el
cuadro de dialogo de conversion a través del menu
Ar c h i B @onvértir datos de GDSW Clésico.

Seleccione los archivos de pacientes para convertir y " v we
especifique las opciones de conversion deseadas. [
Luego presione el botdn Iniciar conversion.

Aparecerd un didlogo que muestra el progreso de la et o
conversion. Puede cerrar la ventana una vez que todos [

los pacientes hayan sido convertidos. Los archivos de
pacientes convertidos ahora se podran abrir a través del
men( Archivo Y  Abrir paciente.

[SEEIIIITIITITRY
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4.4

La mayor parte de la actividad en el navegador de
documentos GAMMA tiene lugar en la vista del area de
trabajo. El disefio ("esquema") de esta vista se puede
personalizar para mostrar todos los datos que necesita
para el caso especifico del paciente. El software viene
con varias plantillas para este disefio (consulte el
capitulo "Plantillas de disefio de esquema").

Area de trabajo

Tenga en cuenta que el espacio de trabajo no muestra
necesariamente todos los datos contenidos en la base
de datos. Para ver todos los contenidos, como
imagenes, curvas de  condilografia, trazos
cefalométricos, etc., cambie a la vista Datos sin formato.

4.4.1 Elementos en el area de trabajo

El disefio del espacio de trabajo se construye a partir de los

1 Las "filas" en el area de trabajo se conocen como
colecciones de andlisis . Cada coleccién de analisis
representa una sesion o examen de un paciente, que
se ordenan por fecha de creacibn en orden
cronoldgico.

1 Las "columnas" en el area de trabajo se denominan
secciones . Estas secciones se utilizan para separar
I6gicamente diferentes tipos de datos y pueden tener
una estructura jerarquica. Por ejemplo, puede tener
una seccion "CADIAX" con subsecciones para las
curvas de movimiento del condilo, el movimiento del
eje de la articulacion y la configuracion del articulador

..........
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1 Las areas creadas por la cuadricula de las colecc ==

de andlisis horizontales y las secciones verticali
denominanespacios de trabajo de seccion.
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9 Cada area de trabajo de la seccion puede contener
un nimero arbitrario de celdas, que son analogas a
las diapositivas de una presentacion. No se requiere
gue la cantidad de celdas sea igual en todas las
colecciones de analisis. Por ejemplo, puede crear un
disefio que muestre los trazos cefalométricos de
CADIAS solo en los examenes iniciales y finales.

1 Finalmente, las celdas tienen un disefio individual que
puede contener areas de datos, que estan
vinculadas a los datos en la base de datos, asi como
elementos de disefio, formas rectangulares, texto o
iméagenes (consulte el capitulo "vista de Disefio de
Celda").

442 Cambiando el valor del zoom

Para cambiar el tamafio con el que se muestran las
celdas, use el boton de cambio de tamafio en la esquina
inferior derecha o ajuste el valor del zoom a través del
ment V e r A ¥Yoom.

Puede colocar ripidamente una sola celda en el
espacio disponible haciendo doble clic en ella. Aqui,
asegurese de hacer doble clic en el fondo de la celda en
lugar de en una region cubierta por un area de datos, ya
que al hacer esto ultimo se abrird el elemento de datos
asociado.

4.4.3

La apariencia de todos los elementos en el &rea de
trabajo se puede personalizar a través de un panel
lateral que puede mostrar haciendo clic con el botén
derecho en un elemento y seleccionando la entrada =
de menu Propiedades. Este panel siempre muestra las
propiedades del elemento seleccionado actualmente,
que se resalta con un contorno azul discontinuo en el
area de trabajo.
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panel lateral de valores predeterminados en el borde derecho, que permite especificar la
apariencia predeterminada de los elementos del area de trabajo recién insertados. Los ajustes
realizados en este panel se aplican a la plantilla de disefio de esquema actual y se guardan
con ella.

o Ademas del panel lateral de Propiedades, el Navegador de documentos GAMMA ofrece un

4.4.4 Seleccion de multiples elementos del area de trabajo

Puede seleccionar varios elementos a la vez
manteniendo presionada la tecla Ctrl o Mayuls en su
teclado mientras selecciona. — —

,\ [’*’j

JL‘ETJLD E

Si mantiene presionada la tecla Alt mientras hace clic
en un area de datos, la aplicacion seleccionara
automaticamente la celda subyacente. Esto es (util
especialmente en combinacion con las teclas Ctrl o
Mayus para seleccionar multiples celdas.

En los mends de contexto de las colecciones y
secciones de analisis, también puede encontrar
funciones para seleccionar rapidamente todas las
celdas o &reas de trabajo de la seccion.

445 Plantillas de disefio de esquema

El Navegador de documentos GAMMA viene con
plantillas para varios disefios de area de trabajo,
denominados plantillas de disefio de esquema

-
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través del menl Esquema Y £Cargar plantilla. Luego, == T E
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Si modificé una plantilla de disefio de esquema <. ..
existente o cred su propio disefio de area de trabajo,

-o AdaTe nuwrmesnu HEAV

puede guardarla como una nueva plantilla a través del D s o,y T Toohnn
ment E s q u e mi Gusirdar plantilla. Luego, ingrese | B = S5 mm AL 5 oo m=

el nombre a usar y elija si la nueva plantilla se usara
como disefio predeterminado para todos los nuevos
archivos de pacientes.

Las plantillas de disefio de esquemas son parte de los archivos de definicién del software dental
GAMMA y por lo tanto, pueden copiarse facilmente a otras computadoras o hacerse accesibles

a multiples computadoras a través de una red. Consulte el capitulo "Archivos de definicion"
para obtener mas informacion.

4.4.6 Colecciones de analisis

4.46.1 Crear una nueva colecciéon de analisis

Puede crear nuevas colecciones de analisis vacias a
trav®s del men¥% Co lZ&Nueva - n

Qa BERNVE soomlenpns

Test, Patient 3, °

.
| Models o .
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Cada seccion proporciona una propiedad llamada Crear celdas duplicadas, que cuando esta
habilitada, hara que las celdas de la coleccion de analisis inicial se repliquen en las colecciones

de andlisis recién creadas. Esto hace que sea facil mantener un disefio coherente en multiples
examenes.

4.46.2 Cambio de titulo o fecha de una coleccion de analisis

Para cambiar el titulo o la fecha de una coleccién de
andlisis, puede hacer clic con el botén derecho y

seleccionar = Propiedades para ajustar esta
informacion.
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4.4.6.3 Contraer una coleccion de analisis

Ademas, puede contraer y deshacer las colecciones de
andlisis a través del menu contextual o haciendo doble
clic con el botén izquierdo del mouse.

44.6.4 Borrar una coleccion de analisis

Puede eliminar una coleccion de andlisis completa
haciendo clic con el boton derecho del mouse y
seleccionando > Eliminar coleccién de analisis en el
menu contextual. Tenga en cuenta que esto también
hara que todas las celdas y elementos de datos
contenidos se eliminen de forma permanente.

447 Seccioén

4471 Creando una nueva seccion

En cada archivo de pacientes, la seccidn superior
siempre mostrara el nombre y la fecha de nacimiento
del paciente. Para insertar una nueva seccion,
seleccione la seccion existente al lado de donde desea
insertar la nueva y continlie a través del menu Seccion
Y Nueva. Aqui, tendra la posibilidad de insertar la
nueva seccién en el mismo nivel o como un hijo del
seleccionado.
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4.4.7.2 Cambiar el tamafio de una seccioén

Para ajustar el ancho de una seccion, por ejemplo, para
agregar otra columna de celdas, puede mover el cursor
del mouse sobre el borde entre dos secciones (el cursor
cambiara su apariencia), mantener presionado el boton

izquierdo del mouse y mover el borde segin sea
necesario.

HEwn

Test, Patient 2, 1980-01-31

e A e

4.4.7.3 Cambiar el titulo de una seccién

Al igual que en las colecciones de andlisis, puede hacer
clic con el botén derecho en una seccién y elegir =
Propiedades para ajustar su titulo, asi como la
configuracién de apariencia como color, fuente y borde.

i Wndows by -

xgane -

Initial
0140210

4.4.7.4 Cambio del orden de las secciones

Puede cambiar el orden de las secciones en el area de
trabajo haciendo clic en ellas con el boton derecho del
mouse y seleccionando la seccién mover.
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4475 Contraer una seccion

También es posible contraer y deshacer secciones a
través del menu contextual o haciendo doble clic con el
botén izquierdo del mouse.

4476 Eliminando una seccion

Para eliminar una seccion, simplemente haga clic
derecho para abrir el menu contextual y seleccione X
Eliminar seccion. Al eliminar una seccién que contiene
secciones secundarias, tiene la posibilidad de eliminar
solo la seccién seleccionada, lo que hara que las
secciones secundarias suban un nivel o eliminarla junto
con todas las secciones secundarias.

448 Celdas

448.1 Insertando una nueva celda

Para crear una nueva celda, haga clic con el botdn
derecho en el area de trabajo de la seccion donde
desea insertarla y elija Nueva celda.

Aparecerd un cuadro de didlogo que muestra los
disefios de celda disponibles, denominados Plantillas
de disefio de celda . Aligual que las plantillas de disefio
de esquema, puede crear nuevas plantillas de disefio
de celda o modificar las existentes (consulte el capitulo
"Vista de disefio de celda" para obtener mas
informacion). Seleccione el que desea insertar y
presione aceptar.
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También puede crear celdas copiando las existentes y
pegandolas en el area de trabajo de la seccion [r= === o< —
seleccionada a través del menu Editar ¥ [ Pegar. Esto = ; s eremen
incluso funciona si la celda copiada se encuentra en un A ]| ’
archivo de paciente diferente.

o
HMeehu HERAV

Intermediate
2015-10-23

i
§
i

4.4.8.2 Cambiando el orden de las celdas

Puede cambiar libremente el orden de las celdas en el
area de trabajo al agarrarlas con el botén izquierdo del
mouse y arrastrarlas a la nueva ubicacion mientras
mantiene presionado el botén del mouse.
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4.4.8.3 Contraer celdas

Las celdas contenidas en un area de trabajo de una
seccién se pueden contraer en una sola pila a través de
su celda del mend contextual Contraer celda. Si se | o ot
desplaza la rueda del mouse mientras el cursor se | . : '
encuentra sobre la celda superior, se desplazara porlas |#:° __"°
celdas subyacentes, lo que le permitira elegir la que se pans il

e B

mostrara en la parte superior. e e

0w B RN S i

Test, Patient 2, 1980-01-31

Para descomponer la pila y restaurar las celdas, haga
clic con el boton derecho del mouse y elija Expandir
todas las celdas.

448.4 Borrar celdas

G g eip

4T o ety B EREE

Para eliminar una celda seleccionada, abra su menu
contextual y elija X Eliminar celda. Esto también
funciona cuando se seleccionan multiples celdas.

Test, Patient 2, 1980-01-31

Axis Mavement

\ [t,_-rlj

L el T T T T T T
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449 Areas de datos

Estas areas se utilizan para tomar datos de la base datos y mostrarlos en el Area de trabajo y otras
vistas. Cada area de datos se puede vincular directamente a un Unico elemento de datos primario
(por ejemplo, imagen, curva de condilografia, coordenadas de vértices cuspideos) o contiene un
llamado Analisis que se crea en base a dichos datos. Por ejemplo, los andlisis de CADIAS se crean
en funcion de una imagen radiografica y una coleccién de puntos y contornos anatomicos digitalizados,
que aparecen como dos elementos de datos separados en la vista de datos sin procesar.

El tipo de datos mostrados por un area de datos se define mediante la plantilla de disefio de esquema
aplicado. Cada vez que se agrega un elemento de datos a la base de datos, las areas de datos
correspondientes se actualizaran para mostrar ese elemento. Por ejemplo, si un area de datos esta
configurada para mostrar una imagen de radiografia lateral de craneo, una imagen de ese tipo se
mostrara inmediatamente en el area de datos correspondiente una vez que se haya importado.

Si el tipo de datos esperados por un area de datos no
esté presente en la base de datos, el area de datos lo
indicard mostrando un signo de interrogaciéon. Si es o ’?
necesario, puede ocultar estos signos de interrogacion |}
através delmenit Extr as Y ,@p eliregisire .
Definiciones. .

Puede determinar qué tipo de datos espera un area de
datos haciendo clic con el boton derecho en él,
seleccionando™ Propiedades y verificando el tipo de
elemento de datos de la propiedad. e

1980-01-31

)

BOC
N

4 Oamemime

Inftial
1140210

Para obtener instrucciones sobre cémo importar datos o crear andlisis, consulte el capitulo
"Insertar datos".

449.1 Enlace de areas de datos a elementos de datos

Para vincular manualmente un area de datos vacia a un
elemento de datos y por lo tanto anular el enlace o
especificado por la plantilla de disefio de esquema, ==

puede simplemente hacer doble clic en el area de datos R i Fs
0 elegir Vincular a elemento de datos en el menu .
contextual. 4 4
e,
8
o4
- -
o - = o
3% = VY | E—
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En el siguiente cuadro de dialogo, puede seleccionar el
elemento de datos que debe mostrar el area de datos. i
Los elementos del cuadro de dialogo se agrupan por |

- daxe JwmsLe HERAV

coleccién de andlisis y luego por su tipo. Presione | o
Enlace o haga doble clic en un elemento para confirmar | 3
su seleccion. = 3
B
[
F:‘
/= ,‘
- -
= - - -
g% m - 4 m—:——

4.49.2 Desvincular areas de datos de elementos de datos

Si desea eliminar el enlace actual de un area de datos,
puede hacer clic con el boton derecho sobre él y elegir i
Eliminar enlace al elemento de datos en el mend

contextual. Esto hara que los datos que se muestran e B .
sean reemplazados por un signo de interrogacion. Sin 3
embargo, el elemento de datos en si permaneceré en la 4 o

base de datos y seguird siendo visible en la vista Datos
sin procesar.

B .
|

Injtial
140210

4.5 Presentacion

La vista de presentacion es util para la discusién,
documentacién y presentacion de casos de pacientes.
Refleja las celdas que también se muestran en la vista
del area de trabajo, pero las presenta en orden
secuencial. Cada vez que agregue o elimine una celda
en el area de trabajo, también se agregara o eliminara
en la vista Presentacién. Sin embargo, el orden de las
celdas en las dos vistas se puede cambiar de forma
independiente.

==

45.1 Comenzando una presentacion en pantalla
Puede iniciar una presentacion en pantalla completa a e
traves del mend Ver Y Iniciar o .
presionando la tecla F5 en su teclado. La presentacion 3

comenzara en la celda seleccionada, o al principio si no
se selecciona ninguna celda.

Durante la presentacion, puede pasar a la siguiente
diapositiva presionando el botén izquierdo del mouse, la
barra espaciadora o las teclas de flecha. Para salir de
la presentacion, pulse Escape. .

L

L

Puede cambiar la relaciéon de aspecto de todas las celdas a través de las propiedades en la
vista Disefio de la celda. Esto permite una presentacion a pantalla completa sin barras negras
en formatos de pantalla ancha como 16: 9 0 16:10.
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45.2 Cambiar la secuencia de presentacion

El orden con el que se muestran las celdas durante la
presentacion se define por su orden en la vista de
presentacion. Alli, puede reordenar las celdas
simplemente arrastrandolas con el botén izquierdo del
mouse.

Tenga en cuenta que reordenar las celdas en la vista de
presentacion no tiene ningun efecto sobre su posicion
en el Area de trabajo.

45.3 Ocultar celdas de presentacion.

Puede excluir ciertas celdas de la presentacion a través ==
de su opcién de mend contextual mostrar celda en la
presentacion o a través de su panel lateral Propiedades.
Las celdas ocultas apareceran en gris.

Ademas, las propiedades de cada celda contienen
configuraciones para animaciones de transicién simples
durante la presentacion. También es posible configurar
una presentacion automéatica, donde se mostrara cada
diapositiva durante un cierto periodo de tiempo antes de
que la aplicacibn cambie automaticamente a la

siguiente. H r|| = nu e (=

La vista presentacion proporciona una propiedad ocultar celdas sin datos en la presentacion,
lo que hara que las celdas con solo areas de datos no vinculadas (indicadas por signos de
interrogacion) se oculten automaticamente. Para acceder a esta propiedad, asegurese de que
no haya ninguna celda seleccionada, por ejemplo, Haciendo clic en el fondo gris de la vista.

45.4 Impresion

Para imprimir celdas, para mostrar una vista previa de

impresién o para cambiar el formato de pagina de la
impresion, use las entradas respectivas en el menu
archivo.
F:, |
= =
=l == ——

44



GAMMA Dental Software

Puede ajustar el nUmero de celdas que se imprimiran
en una pagina a través de propiedades celdas de por
pagina de la vista presentacion.

La impresion incluird todas las celdas que también se
incluyen en una presentacion. Para excluir ciertas
celdas, simplemente ocultelas de la presentacion a
través de su menu contextual.

455 Exportacion de PowerPoint

Para crear presentaciones mas sofisticadas, puede
exportar las celdas en el formato de Microsoft
PowerPoint a través del men% Ar chi vo
presentacion. e

Las diapositivas en el archivo * .pptx exportado seran
iguales a las que se muestran en la presentacion de
navegador de documentos GAMMA. Por lo tanto, si
desea excluir ciertas celdas, simplemente ocultelas a
través de su menu contextual en la vista de
Presentacion.

4.6 Disefio de celda

Mediante la vista Disefio de celda, puede cambiar e
disefio de una sola celda en la vista Area de trabajo 0 |z s e o
Presentacion. Para editar una celda, seleccionela en
cualquiera de esas dos vistas y cambie a la vista Disefio
de celda.
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4.6.1 Elementos en el disefio de la celda
El disefio de una celda puede incorporar cualquier niimero de las siguientes caracteristicas:

1 Las areas de datos se utilizan para mostrar los
datos contenidos en la base de datos. Esto incluye
fotos de pacientes, curvas de condilografia, trazos
cefalométricos o cualquier otra cosa. Las areas de
datos que aun no se han vinculado a los datos se
muestran con un signo de interrogacion.

1 Los elementos de disefio no estan relacionados Test, Patient 3 Protrusion
directamente con los datos. Estos elementos no 70131
toman sus datos de la base de datos, pero muestran =

texto e imagenes estaticas. Las variables se pueden -

usar para mostrar informacion general relacionada -
con el paciente o la coleccion de andlisis, como el - -
nombre, la fecha de nacimiento o la fecha del

examen.
-
- —
i, [
1 Las formas son elementos gréaficos simples que se R —
pueden usar para agregar sugerencias visuales o
estructuras al disefio de una celda. Por ejemplo,
estos pueden ser rectangulos, circulos o lineas.
‘//) _ _7\‘\\
4.6.2 Anadiendo elementos de disefio de celda

Para agregar un elemento a una celda, haga clic con el
botébn derecho en su fondo, seleccione el tipo de
elemento que desea insertar en el mena contextual y
dibuje en la ubicacién deseada presionando vy
manteniendo presionado el botén izquierdo del mouse -
mientras mueve el mouse.

est, Patient 2
1980-01-31
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46.3 Formato de elementos de disefio de celda

Al igual que en la vista del area de trabajo, puede =& : -
cambiar varias propiedades de apariencia de los |mreman
elementos de disefio, asi como de la celda en si. Para | es, ratient2
hacerlo, haga clic con el boton derecho en el elemento | """

y elija “FPropiedades en el mend contextual. 5

Para editar el texto mostrado por un elemento de texto, | =
simplemente puede hacer doble clic en él. Al presionar
la tecla Intro se confirmara la entrada mientras se |
presiona Mayus+ Entrar insertara un salto de linea.

-
-
L -
4.6.4 Plantillas de disefo de celdas
Navegador de documentos GAMMA viene con plantillas noror
para varios disefios de celdas, denominadas plantillas =
de disefio de celdas .
B
-
A
Puede aplicar una plantilla de disefio de celda a traves ::»‘.: = e e ot o
del meni Di se fo de f28etedcidnar plntilla. == == =" ’
Luego, seleccione la plantilla para aplicar desde el i
cuadro de didlogo y presione aceptar. 5
-
-
o
- REMERRE . o e |
Si modific una plantilla de disefio de celda existente 0 ... . e
cre6 su propio disefio de celda, puede guardarla como [ ae
una nueva plantilla a través del menu Disefio de celda e
Y 4 Guardar plantilla. Luego, ingrese el nombre a usar 9
y presione aceptar. -
- ‘
J ¥
i

Las plantillas de disefio de celdas forman parte de los archivos de definicién del software dental
GAMMA vy por lo tanto, pueden copiarse facilmente a otras computadoras o pueden ser
accesibles a multiples computadoras a través de una red. Consulte el capitulo "Archivos de
definicion" para obtener mas informacion.
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4.7 Datos sin procesar

La vista Datos sin procesar muestra todos los

elementos de datos primarios contenidos en la base de
datos del archivo del paciente. Aqui encontrara todas F
las fotos de pacientes, curvas de condilografia,
digitalizaciones de radiografias, entre otros datos que *ﬁ
se crearon para el paciente, agrupados por analisis. 4
£ e | e by | et i = o iy
e HIEE]]
. e S L P 4 A v 4 £
La informacion de analisis que se creo en base a estos EEERY WY R p——
datos sin procesar, como los andlisis CADIAX o RE|EE|EE]EE .::}
CADIAS, no aparece en esta vista. P [—
;’ Vg |dEsd
4 — 4

Informaciéon como el nombre de una curva de condilografia, el titulo de una digitalizaciéon de
CADIAS o el tipo de imagen aparecera como informacion sobre herramientas si mantiene el
cursor del mouse sobre el elemento durante un breve periodo de tiempo.

4.7.1 Edicion de datos sin procesar

i Te s mMEn HEAN

Algunos tipos de elementos de datos proporcionan =gy T -
propiedades que pueden modificarse, por ejemplo, si & HIE 7
desea corregir el tipo de una imagen previamente e y
importada. Para hacerlo, haga clic con el botén derecho B
en el elemento a modificar y elija ' Propiedades en el = ‘
menu contextual. £

el O |

| E

i | R e

EEEEN =

Ademas, algunos elementos de datos, como imagenes
y digitalizaciones de CADIAS, pueden editarse més a
través de su entrada del mena contextual Abrir o
mediante un doble clic. Esto puede ser util, por ejemplo,
para cambiar el brillo o los niveles de contraste de una
imagen después de la importacion o para corregir la
ubicacion de los puntos digitalizados.
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4.7.2 Copiar y pegar datos sin procesar

whe BEAY

Puede duplicar facilmente los elementos de datos

: o | e o | | e '——:
haciendo clic con el boton derecho del mouse y |[=«= [ =1|~ —|[ AT “|F 7
- B . e £ ) V)
seleccionando = Copiar datos en el menu contextual o T pe— Ee—" pe———
presionando la combinacion de teclas Ctrl + C en su R = TL ML h‘l
£ A A - -

teclado.

Para copiar varios elementos de datos, puede
seleccionarlos mientras mantiene presionada la tecla
Ctrl o Mayus o usar la entrada Seleccionar todos los
datos en el menu contextual de la coleccion de andlisis.

Luego, haga clic con el boton derecho en la coleccion
de andlisis donde desea insertar los datos y elija [

Bign Wndows  Help

A8 IeMELs HEARM |

Pegar datos o presione la combinacién de teclas Ctrl + s J;';: f;ﬁ_
V. La coleccion de analisis de destino puede incluso | .. 7 —"— a
. . . =~ — p— — | —
estar en un archivo de paciente diferente. | P 1] EEIE AR OE ﬁ‘
et |t e | g ey | g sen | e i
B )1 2T A AR =
b | e o || g || e
EREIE AT Uy | gl
- el - oden Moo e N g f o B
EElHE|EE]EE] RS
4.7.3 Exportar datos sin procesar

En la vista Datos sin procesar, puede exportar
imagenes que se cargaron en la base de datos del

Denwhe BEAN

paciente a través de la entrada L#exportar en su ment | I: = “ ﬁ F ‘j‘ f: — F =
contextual. Esto también es posible cuando se 4 4 : 4
seleccionaron mdltiples imagenes. = T"‘“‘* ﬁ ﬁ = al

- |

Alternativamente, puede exportar imagenes
simplemente arrastrando los elementos desde la vista
de Datos sin procesar y soltdndolos en una ventana del | ==
explorador de archivos u otra aplicacion de terceros,
como Microsoft Word.

2015-10-
2

4.7.4 Eliminacién de datos sin procesar

Para eliminar de forma permanente los datos de la
base de datos, seleccione todos los elementos de
datos que desea eliminar y elija >< Eliminar datos en el
menu contextual.

201810 |
2 |
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4.8 Vista huérfana

La mayoria de los datos almacenados en un archivo de paciente de el navegador de documentos
GAMMA se encuentaran en la vista de Datos sin formato. Sin embargo, cuando crea una vista previa
manual de un analisis CADIAX o CADIAS, o inserta un objeto OLE extrafio, esos datos solo residiran
en el area de datos en si y no tendran representacion en la vista Datos sin procesar. Ahora, cuando el
area de datos se desvincula, por ejemplo. debido a que la celda principal se elimina o se selecciona
otra plantilla de disefio de esquema, los datos insertados quedan "huérfanos”. Por este motivo, el
navegador de documentos GAMMA proporciona la Vista huérfana que almacena los elementos de
estos datos para que se puedan restaurar posteriormente.

Puede mostrar la Vista huérfana a través del menu Vista
Y Mostrar Vi guetardque @artzaareael - E—
borde inferior de la ventana. [ [ =]
B = B8 s g s oo

- = ~~ -
L1 AN o
4 4 b | 4

Sax

R

Para restaurar un elemento de datos huérfanos, haga
clic con el boton derecho en el area de datos que
muestra este elemento y elija vincular elemento de
datos. A continuacion, puede seleccionar el elemento
en la subseccion Vista huérfana del cuadro de didlogo
abierto.

Si desea eliminar de forma permanente un elemento de
datos huérfanos, haga clic con el botén derecho y elija
X Eliminar datos en el mena contextual.

4.9 Insertando datos

Hasta ahora hemos centrado nuestra atencién principalmente en la estructura organizativa del
navegador de documentos GAMMA. Los siguientes subcapitulos describirdn cdmo se importan todos
los tipos de datos a un archivo de paciente y como puede usar estos datos para crear andlisis CADIAX
y CADIAS sofisticados.

49.1 Imagenes

Durante el curso de un tratamiento, se puede tomar un nimero arbitrariamente grande de fotografias.
Estas pueden incluir fotos intraorales, fotos de la cara del paciente, modelos de yeso, imagenes
radiograficas en forma digital, etc. El navegador de documentos GAMMA puede cargar todo tipo de
imagenes y almacenarlas centralizadas en un solo archivo de paciente, al lado de otros registros de
diagndstico, a la vez que mantiene los datos en una forma presentable.

La importacién de imagenes a el navegador de documentos GAMMA Document Browser se realiza a
través del Asistente de imagen que no solo las clasifica, sino que también proporciona capacidades
béasicas de edicion de imagenes para preparar las imagenes segln sea necesario.
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